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Datum: 23/06/2016 Broj uverenja: 278/16/01 Ukupan broj strana: 2
Naziv: Totalna Stanica
Proizvodac: Leica Geosystems AG
Tip: TS06plus 3" R1000
Identifikacioni broj: 1378091
Datum etaloniranja: 23/06/2016
Korisnik merila: ING GEO SURVEY DOO

BEOGRAD, Zdravka Celara 12 lokal 44
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VEKOM GEO d.o.0. Laboratorija akreditovana za etaloniranje merila duZine i ugla u geodeziji
Trebinjska 24, 11000 Beograd, Srbija  T/F: +381 (0) 112850655 M: +381 (0) 63 638787
www.vekom.com e-mail: office@vekom.com

Bez odobrenja laboratorije uverenie o etaloniranju sme se umnoZavati iskljutivo kao celina. Uverenje o etaloniranju bez pecata i potpisa nije vaZece.
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Opis uzorka koji se etalonira: Sistem za merenje duZzine i ugla je multifunkcijski uredaj koji
meri rastojanje (duZinu) pomoc¢u ugradenog daljinomera i
ugao pomocu ugradenog teodolita.

Metoda etaloniranja: Za prikupljanje i obradu podataka etaloniranja Totalnih
Stanica primenjuje se laboratorijska metoda zasnovana na
modifkaciji standardnih metoda I1SO 17123-3i1SO 17123-4.

Rezultat etaloniranja: Duzina:

adiciona konstanta: A =-0.00019 m
multiplikaciona konstanta: M = 3.09 E-07

Ugao:

i=-1.88 " (ugao izmedu obrtne osovine durbina i
alhidadine osovine)

c=-0.68 " (ugao izmedu obrtne osovine durbina
i vizure)

Merna nesigurnost: Duzina:
U =(1.5+2.0¥107(-6)* L) mm, (L u mm)

Ugao:
u horizontalnoj ravni: u= 1.39" U= 2.79"
u vertikalnoj ravni: u= 1.45" U= 2.91"

Prikazana prosirena nesigurnost merenja ,,U“, dobijena je

mnoZenjem standardne nesigurnosti merenja ,,u” faktorom
obuhvata k=2, (U=2u),

Metroloska sledivost: Rezultat etaloniranja je slediv do nacionalnih etalona
jedinice vremena (Srbije DMDM), duZine i ugla (Svajcarske
METAS).

Kraj uverenja o etaloniranju.
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