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UVERENJE O ETALONIRANJU

Datum: 20.09.2018 Broj uverenja: 328/18/01 Ukupan broj strana: 2
Naziv: Totalna Stanica
Proizvodac: Leica Geosystems AG
Tip: TS13 2" R500
Identifikacioni broj: 3213446
Datum etaloniranja: 20.09.2018
Korisnik merila: OGRANAK MMS INTERNATIONAL BEOGRAD DRUSTVA SA

OGRANICENOM ODGOVORNOSCU MMS INTERNATIONAL
BEOGRAD, BRANKOVA 7

Merenje izvrsio: ollagéeno lice
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DejanLalovi¢, Msc inZ.geod. / \
Tehnicki saradnik Ankica Milinkovié¢,MSc inZ.geod.

Rukovodilac laboratorije

Trebinjska 24, 11000 Beogra, Srbija T/F: +381 (0) 11 2850655 M: +381 (0) 63 638787
www.vakom,com  e-mail: office@vekom.com

VEKOM GEO d.0.0. Preduzeds za proizvodnju i pruzanje usluga export - import
Laboratorija za etaloniranje merila u geodeziji, gradevini | srodnim oblastima kao i merila zapremine
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Datum: 20.09.2018

Opis uzorka koji se etalonira:

Metoda etaloniranja:

Rezultat etaloniranja:

Merna nesigurnost:

Metroloska sledivost:

Broj uverenja: 328/18/01 Ukupan broj strana: 2

Sistem za merenje duZine i ugla je multifunkcijski uredaj koji
meri rastojanje (duZinu) pomocu ugradenog daljinomera i
ugao pomocu ugradenog teodolita.

Za prikupljanje i obradu podataka etaloniranja Totalnih
Stanica primenjuje se laboratorijska metoda zasnovana na
modifkaciji standardnih metoda SRPS 1SO 17123-3:2014 i
SRPS ISO 17123-4:2014.

Duzina:

adiciona konstanta; A =-0,00052 m

multiplikaciona konstanta: M = -1,39 E-08

Ugao:

i= 0,29 " (ugao izmedu obrtne osovine durbina i alhidadine
osovine)

c=0,55" (ugao izmedu obrtne osovine durbina i vizure)

DuZina:

U =(1,0+1,5*10(-6)* L) mm, (L u mm)
Ugao:

u horizontalnoj ravni: u= 0,93" U=1,86 "
u vertikalnoj ravni: u= 0,82" U= 1,63"

Prikazana prosirena nesigurnost merenja ,U”, dobijena je
mnozenjem standardne nesigurnosti merenja ,u” faktorom
obhuhvata k=2, (U=2u),

Do nacioninog etalona jedinice ugla - METAS Svajcarska, broj
sertifikata laboratorije 02-033, broj sertifikata etalona
63156/99-18 od 18.06.2018;

Do nacionalnog etalona jedinice duZine - METAS Svajcarska,
broj sertifikata laboratorije SCS079, broj sertifikata etalona
209040-04102017 od 04.10.2017. godine; Do nacionlnog
etalona jedinice frekvencije - DMDM Srbija, broj sertifikata
laboratorije 02-009, broj sertifikata etalona 2-312/17 od
27.12.2017 godine;

Kraj uverenja o etaloniranju.

Mrnaka bragea: W3 PN & 2od?
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